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Załącznik nr 2 
do postępowania Zapytania Ofertowego nr 3.HN.2022.RPO 

 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
Fundacja Społeczno-Charytatywna 
Pomoc Rodzinie i  Ziemi w  Toruniu 
Ul. Włocławska 169B 
87-100 Toruń 
NIP: 9561603640 
www.hospicjumnadzieja.pl 
 
 
 
 
Dane Oferenta: 
 
Nazwa firmy  ___________________________________________________________ 

Adres   ___________________________________________________________ 

NIP   ___________________________________________________________ 

REGON   ___________________________________________________________ 

 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Niniejsze zapytanie ofertowe wynika z zamiaru zlecenia zamówienia w ramach projektu pn. 
„Stworzenie godnych warunków opieki długoterminowej dla dzieci i młodzieży poprzez rozbudowę 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego wraz z zakupem wyposażenia” współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 
6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 (zwany w dalszej treści „Projektem”). 
 
 
Celem głównym Projektu jest stworzenie nowej infrastruktury dedykowanej dla Zakładu 
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla dzieci i młodzieży. Budowa pozwoli na rozszerzenie działalności 
pielęgnacyjno-opiekuńczej poprzez poprawę miejsc i poprawę warunków lokalowych dla dzieci, w tym 
również pod respiratorami. Placówka udzielać będzie całodobowych świadczeń zdrowotnych 
obejmujących zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację małoletnich osób zależnych, 
niewymagających hospitalizacji oraz zapewni im kontynuację leczenia farmakologicznego, wyżywienie 
odpowiednie do stanu zdrowia, a także edukację. Odbiorcami świadczeń będą przede wszystkim dzieci 
i młodzież z dużymi deficytami samoobsługi, wymagające stałej, długotrwałej opieki i pielęgnacji. 
 
 
 

http://www.hospicjumnadzieja.pl/
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W związku z realizacją Projektu, Zamawiający zamierza zakupić sprzęt medyczny: podnośniki sufitowe 
do przenoszenia pacjentów (4 sztuki), zgodnie ze specyfikacją w tabeli poniżej: 
 
 

Lp 
Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne i 
funkcjonalne 

Parametr 
wymagany 

1.  Sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, 
bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw 
osób trzecich. Rok produkcji 2021 

Tak 

2.   Maksymalny udźwig: 200 kg +/- 5kg 
 

Tak 
podać 

3.  Długość pasa podnośnika: 2200 mm +/- 10% Tak 
podać 

4.  Waga urządzenia: 6,7 kg bez wieszaka +/- 10% Tak 
podać 

5.  Wymiary: 320 x 130 mm Tak 

6.  Akumulator: 36 V, akumulator kwasowo-ołowiowy Tak 

7.  Ładowanie: 100 - 240 V, 0,5A. Tak 

8.  Odporność podnośnika na czynniki zewnętrzne: IPx4 Tak 

9.  Obudowa: odporna na uderzenia, profilowany ABS Tak 

10.  Możliwość sterowania za pomocą przewodowego pilota i z 
panelu kasety 

Tak 

11.  Mocowanie podnośnika do instalacji szynowej za pomocą 
bagnetu 

Tak 

12.  Szybkie i łatwe zdejmowanie podnośnika z instalacji bez użycia 
narzędzi 

Tak 

13.  Niski poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania 
bez obciążenia do 49dB(A) 

Tak 

14.  Poziom hałasu podczas podnoszenia/opuszczania 
przy maksymalnym obciążeniu do 53dB(A) 

Tak 

15.  Prędkość opuszczania 44 mm/sec z obciążeniem 89 kg Tak 

16.  Prędkość podnoszenia 30 mm/sec z obciążeniem 89 kg Tak 

17.  Ilość podniesień na 1 ładowaniu :50 podniesień na wys. 0,5m 
przy obciążeniu 100kg +/- 10% 

Tak 
podać 

18.  Wieszak 2 , 3 lub 4 punktowy do wyboru przez zamawiającego 
 z ochronną warstwą pianki 
automatycznie zamykane haki wieszaka pod wpływem ciężaru 

Tak 

19.  Zakres podnoszenia – 1950 mm z możliwością przedłużenia Tak 

20.  Silnik kontrolujący miękki start oraz zatrzymanie Tak 

21.  Elektryczne opuszczanie awaryjne Tak 

22.  Manualne opuszczanie awaryjne Tak 

23.  Elektryczne zatrzymywanie awaryjne Tak 

24.  Wskaźnik niskiego naładowania akumulatora (dioda LED) Tak 

25.  Wskaźnik ładowania - dioda Tak 

26.  Ładowanie akumulatorów kasety podnośnika poprzez pilota Tak 

27.  Pilot z funkcją magnetycznego mocowania w naściennym 
gnieździe ładowarki 

Tak 

28.  Naścienne gniazdo ładowania akumulatorów z funkcją 
magnetycznego mocowania pilota 

Tak 

29.  Gniazdo ładowarki mocowane w dowolnym miejscu Tak 

30.  Szyny do montażu podnośnika naścienne lub sufitowe do 
wyboru przez zamawiającego wykonane z aluminium malowane 
proszkowo 

tak 

31.  Wózki do szyn ze stali nierdzewnej   
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32.  Podwieszka kapielowa ze sztywnym podparciem głowy 
wykonana z siatki poliestrowej – min. udźwig 275 kg  - 3 szt. 
rozmiar do wyboru przez zamawiającego 

Tak 

33.  Instrukcja obsługi w języku polskim Tak 

34.  Wypełniony paszport urządzenia Tak 

35.  Przeprowadzenie szkolenia Tak 

36.  Gwarancja minimum 5 lat Tak 
 podać 

 
 
Zamawiający informuje, że nie będzie przewidywał przedstawiania ofert wariantowych ani 
częściowych w ramach zlecenia zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia uznaje się za zgodny z warunkami niniejszego zapytania o cenę, jeśli będzie 
spełniał warunki przedstawione w powyższej specyfikacji w sposób zgodny z minimalnymi 
wymaganiami Zamawiającego lub charakteryzował się będzie lepszymi parametrami. Przedmiot 
zamówienia nie może mieć parametrów gorszych niż przedstawione w specyfikacji powyżej. 
 
 
 
 

………………………………………………… …………………………………………………..……………. 

                              Miejscowość i data Imię i nazwisko, podpis, pieczątka1 
 

 
 

 
1 Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach jako uprawnione do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Oferenta lub legitymującej się właściwym upoważnieniem. 
 


